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บทคดัย่อ  

บทความนี้กล่าวถงึการหาดชันีเทา้ดว้ยวธิเีชงิตวัเลขเปรยีบเทยีบกบันักกายภาพบ าบดัโดยอาศยัเครื่องโพ
โดสโคปทีใ่ชว้ธิกีารประมวลผลภาพ ซึง่การประเมนิรปูเทา้เชงิตวัเลขมาจากวธิดีชันีเทา้ (Foot Index) 7 วธิ ีไดแ้ก่ 
Arch Angle, Chippaux–Smirak Index, Staheli Index, Arch Length Index, Arch Index, Footprint Index และ 
Truncated Arch Index อกีทัง้ประเมนิการลงน ้าหนักทีเ่ทา้โดยแสดงร่วมกบัภาพแนวโน้มการกระจายน ้าหนักทีเ่ทา้
เชงิปรมิาณจากวธิีภาพพื้นที่ส ี(Color Map) ขัน้ตอนคอืจบัภาพเท้าจากเครื่องโพโดสโคปและรบัภาพเขา้สู่
ซอฟต์แวรเ์พื่อหาค่าเชงิตวัเลขและประมวลผลภาพเชงิปรมิาณ จากขอ้มลูเทา้ทัง้หมดทีบ่นัทกึไดจ้ านวน 281 คน
และน าค่าดชันีเทา้ 7 วธิมีาวเิคราะห์ทางสถติโิดยการหาค่าสมัประสทิธิค์วามผนัแปร (Coefficient of Variation) 
พบวา่วธิ ี Arch Index เป็น 1 ใน 7 วธิทีีค่่าดชันีเทา้ผนัแปรน้อยทีสุ่ดชีบ้่งวา่แมน่ย ากวา่วธิอีื่นผลลพัธค์อืเทา้ซา้ย 
19.37% และเทา้ขวา 20.46% ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการประเมนิจากนักกายภาพบ าบดัคอืเทา้ซา้ย 65.84% สว่นเทา้
ขวา 66.90% เมือ่เทยีบกบัวธิอีื่น 
ค ำหลกั: โพโดสโคป, ดชันีเทา้, การตรวจประเมนิเทา้ 
 
Abstract 

This article discusses the numerical foot index evaluation from the prototype podoscope using the 
image processing technique. The method was compared to the physiotherapist evaluation. The evaluation 
uses 7 foot index method are Arch angle, Chippaux-Smirak index, Staheli index, Arch length index, Arch 
index, Footprint index and Truncated arch index together with the image of weight distribution on feet 
display using color map method. Procedure start from capturing the foot image by podoscope and 
transfer the into software to evaluate numerically. The foot informations of 281 participants were 
evaluated and then analyzed statistically. It was found that Arch index method had the least values of 
coefficient of variation, 19.37% for left foot and 20.46% for right foot, respectively. These results agree 
with the physiotherapist assessment, that is the arch index method gives the accuracy of 65.84% for left 
foot and 66.90% for right foot compared to other methods. 
Keywords: Podoscope, Foot Index, Foot Assessment 
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 1. บทน า 
โพโดสโคปเป็นเครื่องใชเ้พื่อตรวจประเมนิรปูเทา้

และการกระจายน ้าหนักที่เท้า โดยประยุกต์ใช้วสัดุที่
หาไดง้่ายในทอ้งถิน่ [W1] และเป็นประโยชน์ในการ
ตดิตามความผดิปกตทิีเ่ทา้ขณะยนื [J1] งานวจิยัสว่น
ใหญ่นิยมใชภ้าพพมิพ์เนื่องจากท าได้ง่ายและสะดวก
ในการประเมนิเบื้องต้น และในทางปฏบิตัถิอืเป็น 
Screening Test แต่ขอ้เสยีของการใช้ภาพพมิพค์อื
ภาพทีไ่ดอ้าจไมช่ดัหากมกีารขยบัเทา้ขณะตรวจท าให้
เสยีเวลาท าการตรวจซ ้า [J2] โพโดสโคปแบ่งได ้3 
แบบไดแ้ก่ แบบมองดว้ยตาเปล่าดงัรปูที ่1  

 
แบบเซน็เซอรอ์เิลก็ทรอนิกสด์งัรปูที ่2 

 
และแบบประมวลผลภาพดงัรปูที ่3 

จากรูปที ่1 โพโดสโคปแบบมองดว้ยตาเปล่า [W2] 
สามารถตรวจสอบเทา้ผดิรปูไดด้ว้ยตาเปล่า โดยทัว่ไป
ประกอบดว้ยโครงสรา้งมกีระจกวางดา้นบนและกระจก
สะทอ้นดา้นล่างซึ่งอาจจะวางเอยีงหรอืวางในแนวราบ 
อกีทัง้หลอดไฟตดิดา้นขา้งช่วยท าใหเ้หน็น ้าหนักตกที่
เท้าขณะยนื รูปที่ 2 โพโดสโคปแบบเซ็นเซอร์
อเิลก็ทรอนิกส์ไดค้่าวดัแม่นย าแต่มรีาคาแพง [W3] 

และรูปที ่ 3 โพโดสโคปแบบประมวลผลภาพรบัภาพ
ดว้ยสแกนเนอรแ์ละน าเขา้โปรแกรมคอมพวิเตอรว์ดัคา่
และตรวจสอบเทา้ [W4] ซึ่งโพโดสโคปแต่ละแบบมี
ขอ้เดน่ และขอ้ดอ้ยสรุปไดด้งัตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 ขอ้เดน่ขอ้ดอ้ยของโพโดสโคปแต่ละแบบ 

แบบมองดว้ยตาเปล่า 

ขอ้เดน่ ขอ้ดอ้ย 

- วสัดุหางา่ยไมยุ่ง่ยากในการสรา้ง - ต้องอาศยันักกายภาพบ าบดั 
เ นื่ อ ง จ า กผู้ ร ับ ก า รต ร ว จ ไ ม่
สามารถประ เมิน เท้า ได้ ด้วย
ตนเอง 

- ภาพเท้าเห็นตามจรงิสื่อสารได้
ตรงกนัระหว่างผูร้บัการตรวจและนัก
กายภาพบ าบดั 

 

แบบเซน็เซอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์

ขอ้เดน่ ขอ้ดอ้ย 

- ไดค้า่วดัทีแ่มน่ย า - ซอฟต์แวรท์ีใ่ชข้ ึน้อยู่กบัผูผ้ลติ
ไม่สามารถปรบัเปลี่ยนได้และมี
ราคาแพง 

แบบประมวลผลภาพ 

ขอ้เดน่ ขอ้ดอ้ย 

- ภาพเทา้ประมวลผลและแสดงผล
บนหน้าจอไดท้นัท ี

- ยังคงอาศัยซอฟต์แวร์ช่ วย
ประมวลผลภาพทีม่รีาคาแพงอยู่ 

- สามารถเก็บเป็นไฟล์เพื่อน าไป
ประกอบการวนิิจฉยัและตดิตามผลใน
ภายหลงัได ้

- ความไม่ชดัเจนของกระจกและ
แสงรบกวนอาจสรา้งปญัหา 

 
และเป็นแนวทางในการสร้างโพโดสโคปที่ใช้วิธีการ
ประมวลผลภาพเพื่อการตรวจประเมินรูปเท้าเชิง
ตวัเลขร่วมกบัภาพแนวโน้มการกระจายน ้าหนักทีเ่ทา้
เชงิปรมิาณจากวธิภีาพพืน้ทีส่ ี
 
 

รปูที ่3  โพโดสโคปแบบประมวลผลภาพ 

รปูที ่2  โพโดสโคปแบบเซน็เซอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์

รปูที ่1  โพโดสโคปแบบมองดว้ยตาเปลา่ 
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 2. การศึกษาวิธีการ 
2.1 ลกัษณะรปูเท้า 

รปูเทา้แบ่งเป็น 3 ประเภท (จากการสงัเกตพืน้ที่
ของฝา่เทา้ทีส่มัผสักบัพืน้ราบ) ดงัรูปที ่4 (ก) รูปเทา้
ปกติ (Normal Foot) จะเห็นส่วนโค้งเว้าด้านใน
เลก็น้อย (ข) รูปเทา้แบน (Flat Foot) ส่วนโคง้น้อย
มากจนแบนราบเป็นเส้นตรงหรือโค้งนูนยื่นออกมา
มากกวา่ปกต ิและ (ค) รปูเทา้โก่ง (High Arch Foot) 
ส่วนโคง้เวา้ดา้นในเขา้ไปลกึมลีกัษณะตรงขา้มกบัเทา้
แบน ซึง่รูปเทา้แบนและรูปเทา้โก่งเป็นความผดิปกติ
ของเทา้ [R1] 

 
2.2 การประเมินรปูเท้าเชิงตวัเลข 

การประเมนิรปูเทา้เชงิตวัเลขใชว้ธิดีชันีเทา้ 7 วธิ ี
ดงัรปูที ่5 [J3] 

 
และอธบิายการหาดชันีเทา้แต่ละวธิ ีไดแ้ก่ 

(ก) Arch Angle เป็นค่ามุมทีเ่กดิจากเสน้ตรงที่
ลากจากบรเิวณ Metatarsal ลงมาจนถงึบรเิวณสน้เทา้ 
(เสน้ AC) กบัเสน้ทีล่ากจากบรเิวณ Metatarsal มา
สมัผสักบับรเิวณคอคอดของ Metatarsal (เสน้ AB) 
จากการปรบัแกง้านวจิยัของ Forriol, F และ Pascual, 
J. [J4] กล่าววา่รปูเทา้ปกตมิคี่ามุม 42-46.9º รูปเทา้
แบนมีค่า 0-29.9º และรูปเท้าโก่งมีค่าเท่ากับหรือ
มากกวา่ 47º  

(ข) Chippaux-Smirak Index เป็นอตัราส่วนของ
ระยะแคบทีสุ่ดบรเิวณกลางเทา้ (เสน้ CD) ต่อระยะ
กวา้งทีสุ่ดบรเิวณ Metatarsal (เสน้ AB) ดงัสมการที ่
(1) การศกึษางานวจิยัของ Forriol, F และ Pascual, 
J. [J4] กล่าวว่าถา้รูปเทา้ปกติมคี่าดชันี 0.01-0.299 
รปูเทา้แบนมคี่าเท่ากบัหรอืมากกว่า 0.45 และรปูเทา้
โก่งมคีา่เท่ากบั 0 
 

Chippaux-Smirak Index = CD

AB
  (1) 

 
และ Staheli Index เป็นอตัราสว่นของระยะแคบทีสุ่ด
บรเิวณกลางเทา้ (เสน้ CD) ต่อระยะกวา้งทีสุ่ดบรเิวณ
สน้เทา้ (เสน้ EF) ดงัสมการที ่(2) การศกึษางานวจิยั
ของ Lynn T, S., et al. [J5] พบรปูเทา้แบนในเดก็อายุ 
0-5 ปี แต่จะลดลงหลงัจากนัน้และมคี่าดชันีเทา้ปกตทิี ่
0.3-1.0 แต่การวดัความผดิปกตขิองรปูเทา้ในทีน่ี้ใชค้่า
ดชันีเทา้ส าหรบัผูใ้หญ่ คอื 0.3 - 0.7  
 

Staheli Index = CD

EF
  (2) 

 
(ค) Arch Length Index เป็นอตัราส่วนของ

เส้นตรงที่ลากจากบริเวณ Metatarsal ลงมาจนถึง
บรเิวณสน้เทา้ (เสน้ L) ต่อเสน้โคง้ทีล่ากสมัผสัตัง้แต่
บรเิวณ Metatarsal จนถงึบรเิวณสน้เทา้ (เสน้ D) ดงั
สมการที ่3 
 

Arch Length Index = L

D
  (3) 

 

รปูที ่5  วธิหีาคา่ดชันีเทา้ทัง้ 7 วธิ ี

(ก)  Arch Angle 
 

 

(ข) Chippaux-Smirak  
และ Staheli Index 

 

(ค) Arch Length  
Index 

 

 

(ง) Arch Index 
 

 

(จ) Footprint Index 
 

 

(ฉ) Truncated Arch  
Index 

 

 

รปูที ่4  รปูเทา้ทัง้ 3 แบบ 

(ก) รปูเทา้ปกต ิ
 

(ข) รปูเทา้แบน 
 

(ค) รปูเทา้โก่ง 
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 (ง) Arch Index เป็นอตัราสว่นของพืน้ทีต่รงกลาง
เทา้ (พืน้ที ่E) ต่อพืน้ทีเ่ทา้ทัง้หมด (พืน้ที ่ D, E และ 
F) ดงัสมการที ่4 การแบ่งพืน้ที่เทา้เป็นสามส่วนท า
โดยลากเสน้ตรงจากบรเิวณนิ้วชีล้งมาจนถงึบรเิวณสน้
เทา้จากนัน้ลากเสน้ตัง้ฉากตดัและใหข้นานกนัสองเสน้ 
 

Arch Index = E

D E F   
(4) 

 
แนวคดิ Arch Index นี้เกดิขึน้ครัง้แรกโดย 

Cavanagh, P. P. และ Rodgers, M. M. [J6] กล่าววา่
รูปเท้าปกติมีค่าดัชนี  0.21-0.26 รูปเท้าแบนมีค่า
มากกว่า 0.26 และรูปเทา้โก่งมคี่าน้อยกว่า 0.21 และ
เป็นดชันีทีส่ าคญัเพื่อยนืยนัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัได้
ในภายหลงั  

 
(จ) Footprint Index เป็นอตัราส่วนของพืน้ทีเ่ทา้

ทีไ่มส่มัผสักบัพืน้ (พืน้ที ่A) ต่อพืน้ทีส่มัผสัทีส่มัผสักบั
พืน้ ดงัสมการที ่5 

 

Footprint Index = A

B
  (5) 

 
(ฉ) Truncated Arch Index เป็นอตัราสว่นของ

พืน้ทีท่ีไ่ม่สมัผสักบัพืน้ (พืน้ที ่A) ต่อพืน้ที่เทา้ทีส่มัผสั
กบัพืน้แต่ตดับรเิวณ Truncate ออกโดยลากเสน้ตรง
จากบรเิวณ Metatarsal ลงมาจนถงึบรเิวณสน้เทา้และ
ลากเสน้ตัง้ฉากตดัทัง้บรเิวณ Metatarsal และสน้เทา้
ใหข้นานกนัสองเสน้ (พืน้ที ่C) ดงัสมการที ่6 
 

Truncated Arch Index = A

C
 (6) 

 
วธิดีชันีเทา้ทัง้ 7 วธิไีมพ่จิารณานิ้วเทา้ 
 
 
 
 

2.3 ภาพแนวโน้มการกระจายน ้าหนักท่ีเท้า 
การกระจายน ้าหนักทีเ่ทา้แสดงดว้ยวธิภีาพพืน้ที่

สีดังรูปที่ 6 สีของภาพแต่ละส่วนช่วยให้เห็นความ
แตกต่างของน ้าหนักตกทีเ่ทา้ [W5] ซึง่ภาพพืน้ทีส่ไีด้
อธบิายไวใ้นหวัขอ้วธิกีารประมวลผลภาพ 

 
2.4 วิธีการประมวลผลภาพ 

เพื่อให้ง่ายต่อการประเมนิจงึท าการแยกเฉพาะ
บริเวณเท้าออกจากพื้นหลงัและตดัขอบภาพ (Edge 
Detection) เพื่อช่วยในการหาระยะทางจากจุดไปจุด 
จากนั ้นประมวลผลภาพด้วยวิธีพื้นที่สีท าให้เห็น
น ้าหนกัตกกระจายทีเ่ทา้ [P1]  

 
รปูที ่7  การประมวลผลภาพ 

ภาพเทา้ 
 

แยกเฉพาะบรเิวณเทา้ (ROI) 

ภาพพืน้ทีส่ ี

รปูที ่6  ตวัอยา่งภาพพืน้ทีส่แีสดงน ้าหนกั 
ตกกระจายทีเ่ทา้ 
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 3. ด าเนินการ 
3.1 เกบ็ข้อมลูเท้าและบนัทึกผล 

เก็บข้อมูลเท้าจากเครื่องโพโดสโคปต้นแบบที่
ออกแบบดว้ย Solid Model ดงัรูปที ่ 8 ซึ่งรองรบั
น ้าหนกัผูร้บัการตรวจไดม้ากสุด 120 kg 

บนัทึกข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์และ GUI ส าหรับกรอก
ขอ้มลูและรายงานผลของผูเ้ขา้รบัการตรวจเทา้ ดงัรูป
ที ่9  

 
3.2 เครื่องโพโดสโคปท่ีน าออกแสดงและเก็บ
ข้อมลูเท้าภาคสนาม 

 

 

 
4. ผล 

เก็บข้อมูลจากผู้เข้ารบัการตรวจเท้าได้ทัง้หมด 
281 คนและน าค่าดชันีเทา้ทัง้ 7 วธิมีาวเิคราะหผ์ลทาง
สถติแิสดงผลดงัตารางที ่2  
 
ตารางที ่ 2  ค่าสมัประสทิธิค์วามผนัแปรของค่าดชันี
เทา้ทัง้ 7 วธิ ี

Foot Index 
คา่เฉลีย่ +  
คา่เบีย่งเบน 

สมัประสทิธิค์วาม
ผนัแปร (%) 

Arch Angle 
ซา้ย 41.21 + 13.67 33.17 
ขวา 40.25 + 12.82 31.85 

Chippaux–Smirak 
Index 

ซา้ย 0.33 + 0.11 34.35 
ขวา 0.33 + 0.10 31.94 

Staheli Index 
ซา้ย 0.54 + 0.22 41.10 
ขวา 0.57 + 0.18 32.53 

Arch Length Index 
ซา้ย 0.80 + 0.49 60.89 
ขวา 0.80 + 0.50 62.36 

Arch Index 
ซา้ย 0.24 + 0.05 19.37 
ขวา 0.24 + 0.05 20.46 

Footprint Index 
ซา้ย 0.29 + 0.11 36.39 
ขวา 0.30 + 0.11 36.79 

Truncated Arch 
Index 

ซา้ย 0.40 + 0.14 35.56 
ขวา 0.41 + 0.17 41.49 

 
รปูที ่10  เครือ่งโพโดสโคปและซอฟตแ์วร ์

 

รปูที ่11  บางสว่นของผูเ้ขา้รบัการตรวจเทา้ 
จากงานเทคโนโลยแีละนวตักรรมของไทย 

วนัที ่25-28 ต.ค. 2555 

 

รปูที ่12  บางสว่นของผูเ้ขา้รบัการตรวจเทา้จากงาน
เกษตรแฟรว์นัที ่31 ม.ค.-9 ก.พ. 2556 

 

รปูที ่9  GUI ส าหรบัผูเ้ขา้รบัการตรวจ 

(ก) หน้าหลกั 
 

(ข) บนัทกึขอ้มลู 
 

(ง) แสดงผล 
 

(ค) บนัทกึภาพเทา้ 
 

รปูที ่8  เครือ่งโพโดสโคป 

 

(ข) เครือ่งโพโดสโคป 
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 ตารางที ่3 ผลการประเมนิรปูเทา้จากค่าดชันีเทา้ทัง้ 7 
วธิ ี 

Foot Index ปกต ิ แบน โก่ง 

Arch Angle 
ซา้ย 144 73 64 
ขวา 134 78 69 

Chippaux–Smirak 
Index 

ซา้ย 234 47 0 
ขวา 234 45 2 

Staheli Index 
ซา้ย 191 55 35 
ขวา 209 51 21 

Arch Length Index 
ซา้ย  

N/A 
 

ขวา   

Arch Index 
ซา้ย 178 58 45 
ขวา 190 55 36 

Footprint Index 
ซา้ย  

N/A 
 

ขวา   
Truncated Arch 
Index 

ซา้ย  
N/A 

 
ขวา   

 
จากตารางที่ 3 พบว่าดชันีเทา้ 3 วธิไีดแ้ก่ Arch 
Length Index, Footprint Index และ Truncated Arch 
Index ยังไม่มีค่าดัชนีแบ่งประเภทของรูปเท้าจึงไม่
น ามาพจิารณาและน าผลการประเมนิรูปเทา้จากดชันี
เทา้อกี 4 วธิมีาเปรยีบเทยีบกบัการตรวจประเมนิเทา้
ดว้ยตาเปล่าจากนักกายภาพบ าบดั ดงัตารางที ่ 4.1-
4.4 
 
ตารางที ่4.1 เปรยีบเทยีบผลระหวา่งวธิ ี Arch Angle 
กบันกักายภาพบ าบดั 

รปูเทา้ Arch Angle นกักายภาพบ าบดั 

ปกต ิ
ซา้ย 144 72 
ขวา 134 82 

แบน 
ซา้ย 73 36 
ขวา 78 39 

โก่ง 
ซา้ย 64 32 
ขวา 69 32 

 
 
 
 
 

ตารางที ่4.2 เปรยีบเทยีบผลระหว่างวธิี Chippaux–
Smirak Index กบันกักายภาพบ าบดั 

รปูเทา้ 
Chippaux–

Smirak Index 
นกักายภาพบ าบดั 

ปกต ิ
ซา้ย 234 104 
ขวา 234 117 

แบน 
ซา้ย 47 36 
ขวา 45 33 

โก่ง 
ซา้ย ไมพ่บรปูเทา้โก่ง - 
ขวา 2 0 

 
ตารางที ่4.3 เปรยีบเทยีบผลระหวา่งวธิ ีStaheli Index 
กบันกักายภาพบ าบดั 

รปูเทา้ Staheli Index นกักายภาพบ าบดั 

ปกต ิ
ซา้ย 191 89 
ขวา 209 107 

แบน 
ซา้ย 55 31 
ขวา 51 32 

โก่ง 
ซา้ย 35 25 
ขวา 21 16 

 
ตารางที ่4.4 เปรยีบเทยีบผลระหวา่งวธิ ี Arch Index 
กบันกักายภาพบ าบดั 

รปูเทา้ Arch Index นกักายภาพบ าบดั 

ปกต ิ
ซา้ย 178 102 
ขวา 190 117 

แบน 
ซา้ย 58 44 
ขวา 55 41 

โก่ง 
ซา้ย 45 40 
ขวา 36 32 

 
ตารางที ่5 สรุปผลการประเมนิ 

Foot Index 
ประเมนิตรงกบันกั
กายภาพบ าบดั (%) 

Arch Angle 
ซา้ย 50.18 
ขวา 50.89 

Chippaux–Smirak Index 
ซา้ย 49.11 
ขวา 54.09 

Staheli Index 
ซา้ย 52.31 
ขวา 55.16 

Arch Index 
ซา้ย 65.84 
ขวา 66.90 
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 5. สรปุผล 
วธิ ีArch Index เป็น 1 ใน 7 วธิทีีค่่าดชันีเทา้ผนั

แปรน้อยที่สุดชี้บ่งว่าแม่นย ากว่าวธิอีื่นนัน่คอืเทา้ซ้าย 
19.37% และเทา้ขวา 20.46% ดงัตารางที ่ 2 ซึง่ตรง
กบัผลการประเมนิจากนักกายภาพบ าบดัมากทีสุ่ดคอื
เทา้ซา้ย 65.84% สว่นเทา้ขวา 66.90% เมือ่เทยีบกบั
วธิอีื่นซึง่มคีา่ใกลเ้คยีงกนัดงัตารางที ่5  

แต่ดชันีเทา้ 3 วธิไีดแ้ก่ Arch Length Index, 
Footprint Index และ Truncated Arch Index พบวา่
ยงัไมม่คีา่ดชันีแบง่ประเภทของรปูเทา้ดงัตารางที ่3 จงึ
ท าการคน้หาค่าที่เหมาะสมแก่ดชันีเทา้ดงักล่าวต่อไป 
โดยอ้างองิผลการประเมนิจากดชันีเท้า 4 วธิทีี่ได้
ประเมนิก่อนแลว้ ไดแ้ก่ Arch Angle, Chippaux–
Smirak Index, Staheli Index และ Arch Index อกีทัง้
ค้นหาวิธีวิเคราะห์ทางสถิติอื่น ๆ เช่น การหาค่า
สหสมัพนัธ ์(Correlation Analysis) หรอืวธิทีางสถติิ
ทางการแพทย ์เป็นตน้  

 
6. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรบัปรงุ 

 โพโดสโคปเครื่องนี้ เหมาะส าหรับผู้เข้ารับการ
ตรวจเทา้ทีม่อีายุระหว่าง 15-60 ปีและแนวทางการ
ปรับปรุ ง คือคว รมีนั กกายบ าบัด ร่ วมปร ะ เมิน
เปรยีบเทยีบกบัวธิดีชันีเทา้เพิม่เพื่อเป็นการยนืยนัถงึ
วธิดีชันีเทา้ทีเ่หมาะสมเพือ่น าไปประเมนิรปูเทา้ส าหรบั
คนไทย 
 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 บทความจากวารสาร (Journal) 
[J1] Al-Fahel, H., Zamzam, M., Kremli, M., and Al 
Zahrani, S. (1997). A Recommended Method for 
Management of Foot Pain, Annals of Saudi 
Medicine, vol. 7 (4), March 1997, pp. 475-477. 
[J2] Razeghi, M., and Batt, M. E. (2002). Foot 
Type Classification: A Critical Review of Current, 
Gait and Posture, vol. 15 (3), June 2002, pp. 
282–291. 

[J3] Ozer, C.M., and Barut, C. (2012). Evaluation 
of the Sole Morphology of Professional Football 
Players, International SportMed Journal, vol 13 
(1), March 2012, pp. 8-17. 
[J4] Forriol, F., and Pascual, J. (1990). Footprint 
Analysis Between Three and 17 Years of Age, 
Foot Ankle, vol. 11 (2), pp. 101-104. 
[J5] Lynn T, S., Deanna E, C., and Marilyn, C. 
(1987). A Survey of Eight Hundred and Eighty-
Two Feet in Normal Children and Adults, Journal 
of Bone and Joint Surgery, pp. 426-428. 
[J6] Cavanagh, P. P., and Rodgers., M. M. 
(1987). The Arch Index: An Useful Measure from 
Footprint, Journal of Biomechanics, vol. 20 (5), 
pp. 551-547.  
7.2 บทความจากเอกสารประกอบการประชุม 
(Proceedings) 
[P1] ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ และ สุภาวดี อุสาห์ค้า 
(2555). โพโดสโคปส าหรบัการตรวจประเมนิภาพเทา้,
การประชุมวชิาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดบัชาติ, 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จงัหวดักรุงเทพฯ. 
7.3 รายงาน 
[R1] อาร ีตนาวลี (2555). เอกสารค าสอนความ
ผดิปกตขิองเทา้และขอ้เทา้ทีค่วรทราบ, ภาควชิาออร์
โธปิดกิสม์หาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์, หน้า 15 – 19. 
7.4 เวบ็ไซด ์
[W1] พเยาว ์ปิยะไพร (2551). เบาหวานธาตุพนม 
(DM Thatpanom) นวตักรรม podoscope (หมอดลูาย
เทา้), [ระบบออนไลน์], แหลง่ทีม่า
http://www.gotoknow.org/blog/dmthatpanom/19844
2, เขา้ดเูมือ่วนัที ่15/05/2554 
[W2] Pedihealth. (2012). Podoscope, URL: 
http://www.pedihealth.eu/product/show/8/measurin
g-devices/36/podoscope, access on 17/01/2012. 

http://www.pedihealth.eu/product/show/8/measuring-devices/36/podoscope
http://www.pedihealth.eu/product/show/8/measuring-devices/36/podoscope


การประชุมวชิาการเครอืขา่ยวศิวกรรมเครือ่งกลแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่27 
            16-18 ตุลาคม 2556 พทัยา จงัหวดัชลบุร ี
 

 

 
BME-2004 

 [W3] Vincent Genty Podologue Nice. (2012). 
Podologue Nice, URL:  http://www.podologue-
nice.com, access on 12/01/2012. 
[W4] Diasu. (2011). Diasu, URL: 
http://www.diasu.com/home.html, access on 
9/12/2011. 
[W5] Tekscan Inc. (2011). Foot Pressure Sensor, 
URL:www.footpainreliefstore.com/library/PrestoSc
an.ppt, access on 31/01/2012. 

http://www.diasu.com/home.html
http://www.footpainreliefstore.com/library/PrestoScan.ppt
http://www.footpainreliefstore.com/library/PrestoScan.ppt

